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расчет параМетров затухающих колебаний 
МаноМетрической трубчатой пружины
estimation of damped osCillation parameters  
of manometriC tubular spring
Представлены результаты численных и натурных экспериментов по определе-
ниþ параметров затухаþщих колебаний манометрических трубчатых пружин.
Колебательные движения, вызванные вибрацией устройств, на которые 
установлены приборы для измерения давления или неравномерный расход пере-
качиваемой среды (пульсация рабочей среды) затрудняþт точнуþ регистрациþ 
давления. Одним из решений является помещение упругого элемента прибора — 
манометрической трубчатой пружины (МÒП) в вязкуþ среду (жидкость).
Динамическая модель МÒП представлена в виде тонкостенного изогнуто-
го стержня, совершаþщего колебания в плоскости кривизны центральной оси. 
Уравнения колебаний МÒП получены в соответствии с принципом Даламбера в 
проекциях на нормаль и на касательнуþ. 
Для решения полученных уравнений применяется метод Бубнова–Галеркина. 
На основе данного решения разработан комплекс программ «Манометр».
Проведено экспериментальное исследование достоверности полученных ре-
зультатов.
The paper presents the results of numerical and field experiments undertaken to 
determine the parameters of damped oscillations of manometric tubular springs. oscillatory 
motion caused by the vibration of equipment on which instruments for measuring pressure 
are installed, or uneven flow of pumped medium (pulsation of the working environment) 
make it difficult to accurately record the pressure. one of the solutions is placing an 
elastic element of a device — a manometric tubular spring (MTs) — in a liquid medium. 
The dynamic model of MTs is represented as a thin-walled curved bar oscillating in 
the plane of curvature of the central axis. Equations of MTs oscillations are obtained 
for normal and tangent projections in line with d’Alembert’s principle. Bubnov–Galerkin 
method is used to solve the equations. on the basis of this solution, Manometer software 
system is designed. The results are verified by an experimental study.
КлючеВые СлОВа. Параметры затухания, манометрическая трубчатая пру-
жина, математическая модель, метод Бубнова–Галеркина, натурный эксперимент.
KEy words. damping parameters, manometric tubular spring, mathematical model, 
Bubnov–Galerkin method, natural experiment.
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Работа приборов для измерения давления в условиях пульсаций рабочей 
среды, больших амплитуд и внешних вибраций приводит к снижению точности 
и износу рабочих органов прибора, что является причиной их поломки и, как 
следствие, может привести к срыву производственного процесса. В целях предот-
вращения данных явлений следует предпринимать меры по повышению ви-
броустойчивости приборов для измерения давления. 
Решению данной проблемы посвящены работы [1; 2]. В них в качестве ме-
тода повышения виброустойчивости рассмотрен метод отстройки от резонансных 
частот. Суть метода заключается в изменении частоты свободных колебаний 
МТП путем изменения геометрических характеристик.
Другой метод повышения виброустойчивости — вибродемпфирование, яв-
ляется более экономичным и простым в исполнении. Данный метод заключа-
ется в увеличении процессов трения, рассеивающих колебательную энергию, 
осуществляется путем погружения МТП в жидкость. 
В работах [1; 2] модель МТП, основанная на стержневой теории, показала 
хорошую сходимость расчетных и экспериментальных результатов, однако силы 
сопротивления движению не учитывались, поэтому для определения параметров 
затухания колебаний было решено использовать ту же модель, но с некоторы-
ми дополнениями. МТП представлена как криволинейный стержень, на рис. 1 
показан бесконечно малый элемент, вырезанный из этого стержня. 
 
 Рис. 1. Элемент стержня
Сила сопротивления движению в жидкости — распределенная нагрузка q. 
Будем считать, что сила сопротивления движению пружины направлена по 
нормали к оси стержня и пропорциональна ее нормальной скорости: ݍ ൌ ߚݓሶ . 
значение коэффициента β для манометрической пружины было получено в 
работе [3].
Система уравнений движения манометрической пружины с учетом силы 
сопротивления получена в [4] и имеет вид:
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где ܩ ൌ ா௃ሺఝሻ௄ೖሺఝሻሺଵିఓమሻோర ; ܪ ൌ
ாௌሺఝሻ
ሺଵିఓమሻோమ
; ݉଴ ൌ ߩܵሺ߮ሻǡ ݓ;ܩ ா௃ሺఝሻ௄ೖሺఝሻሺଵିఓమሻோర ; 
ாௌሺఝሻ
ሺଵିఓమሻோమ
; ଴ ߩܵሺ߮ሻǡ  — поперечное перемещение; 
u — продольное перемещение.
Главные граничные условия при ĳ=0:  ݑሺͲሻ ൌ Ͳ; ݓሺͲሻ ൌ Ͳ; ߲௪
߲ఝ
ሺͲሻ ൌ Ͳ. есте-
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 Систему (1) решаем методом Бубнова–Галеркина. Искомые перемещения пред-
ставим в виде:
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,   (3)
где ܽଵǡ ܽଶ ǥܽ௡ǡ ܾଵǡ ܾଶ ǥܾ௡ — неизвестные функции переменной t;
߰ଵǡ ߰ଶ ǥ߰௩ǡ ߞଵǡ ߞଶ ǥ ߞ௩  — заданные базисные функции переменной φ.
Подставляем u и w в уравнения движения. Так как перемещения (2) и (3) 
не являются точным решением уравнений движения, то в правой части вместо 
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В соответствии с методом Бубнова–Галеркина [5] потребуем выполнение 
условий ортогональности невязок r1 и r2 базисным функциям ζj и ψi. Условия 



















































































Проинтегрируем данную систему по частям, при этом часть слагаемых в 
силу естественных граничных условий будет равна нулю, а также понизится 
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Уравнения (4) являются системой 2n обыкновенных линейных дифферен-
циальных уравнений с постоянными коэффициентами второго порядка относи-
тельно неизвестных функций ܽଵሺݐሻǡ ǥ ܽ௡ሺݐሻǡ ܾଵሺݐሻǡ ǥ ܾ௡ሺݐሻ. 
Базисные функции, удовлетворяющие главным граничным условиям:
߰݅ሺ߮ሻ ൌ ߮
௜Ǣ ݅ ൌ ͳǡǥ ǡ ݊
ߞ݆ሺ߮ሻ ൌ ߮




௜Ǣ ݅ ൌ ͳǡǥ ǡ ݊
ߞ݆ሺ߮ሻ ൌ ߮




Частное решение системы линейных дифференциальных уравнений с по-
стоянными коэффициентами имеет вид [6]:
ܽ௡ሺݐሻ ൌ ܿ௡ ȉ ݁௥௧ǡ ܾ௡ሺݐሻ ൌ ௡݂݁௥௧ǡ 

                     (5)
где ܿ௡, ௡݂  и r — неизвестные постоянные.
Подставим (5) в систему (4), получим однородную систему линейных алге-
браических уравнений для определения ܿ௡, ௡݂  и ܿ௡, ௡݂ . Условием существования не-
тривиального решения является равенство нулю главного определителя системы 
[7]. Из этого условия находим r. Запишем определитель в виде:
ተ
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Порядок определителя равен 2n. Элементы определителя содержат r2, зна-
чит, определитель эквивалентен алгебраическому уравнению степени 4n, поэто-
му уравнение det(A) = 0 должно иметь 4n корней. По физическому смыслу 
задачи корни должны быть комплексными. Действительная часть корня — ко-
эффициент затухания, мнимая часть — частота колебаний. Для решения урав-
нения применяется метод секущих.
На рис. 2 и 3 показана зависимость параметров затухания колебаний в за-
висимости от числа удерживаемых функций в аппроксимации перемещений (1) 
и (2) на трех различных образцах. 
Рис. 2. Оценка сходимости чатоты затухающих колебаний
Рис. 3. Оценка сходимости коэффициента затухания
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Результаты численного эксперимента показывают, что с увеличением коли-
чества базисных функций, значения параметров затухания колебаний стремят-
ся к некоторому пределу. Для получения удовлетворительных результатов в 
аппроксимации перемещений достаточно удерживать по пять функций. 
Для решения поставленной задачи был разработан пакет прикладных про-
грамм «Манометр», оснащенный интерфейсом пользователя, что по зволяет 
достаточно просто осуществить ввод данных для расчета, контроль геометри-
ческих параметров пружины и визуализацию результатов расчета. Пакет про-
грамм написан на языке высокого уровня системы компьютерной математики 
«MATLAB» [8].
На рис. 4 показано окно с результатами определения параметров затухаю-
щих колебаний и построенными графиками поперечного сечения и частот за-
тухающих колебаний пружины.
 
 Рис. 4. Окно ввода данных и результатов расчета параметров затухания  
манометрических трубчатых пружин
Разработанный программный комплекс позволяет получить параметры за-
тухающих колебаний манометрических пружин в манометрах с жидким на-
полнителем.
Для оценки достоверности полученных результатов проводилось экспери-
ментальное исследование параметров затухания на стальных и латунных пру-
жинах с постоянным эллиптическим сечением, изготовленных на Томском 
манометрическом заводе ОАО «Манотомь». В качестве демпфирующих мате-
риалов были выбраны дистиллированная вода и глицерин. Кинематическая 
вязкость определялась согласно [9], с помощью капиллярного вискозиметра типа 
ВПЖ-2. Плотность определялась согласно [10] ареометрами.
Результаты расчетных и экспериментальных значений при демпфировании 
глицерином приведены в табл. 1 и 2.
и др.
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Òаблица 1
Значение параметров затухания стальных образцов 
при демпфировании глицерином
Р, кг/см2 1 2,5 4 6 10 16 25 40 60 100
Частоты, Гц
Расчет 91,6 145,1 164,5 178,2 206,5 187,2 242,8 283,9 286,3 312,5
Эксперимент
(Au014) 85 132 150 168 190 178 230 265 268 290
Отклонение, % 7,2 9,0 8,8 5,7 8,0 4,9 5,3 6,7 6,4 7,2
Эксперимент
(SV-10) 90 143 162 175 203 185 237 277 281 304
Отклонение, % 2,2 1,4 1,4 1,6 1,6 1,3 2,3 2,6 1,8 2,8
Коэффициент затухания, Гц
Расчет 0,53 0,34 0,35 0,26 0,37 0,49 0,24 0,21 0,19 0,16
Эксперимент
(Au014) 0,46 0,30 0,30 0,23 0,32 0,43 0,21 0,18 0,16 0,14
Отклонение, % 12,7 11,5 13,8 12,3 14,1 11,7 13,5 14,9 14,4 11,9
Эксперимент
(SV-10) 0,49 0,32 0,34 0,24 0,35 0,46 0,23 0,20 0,18 0,15
Отклонение, % 6,8 6,9 4,2 7,7 5,2 5,8 4,9 5,7 6,1 5,5
Òаблица 2
Значение параметров затухания латунных образцов 
при демпфировании глицерином
Р, кг/см2 0,6 1 1,6 4 6 10 25 40
Частоты, Гц
Расчет 100,9 143,9 179,0 208,9 212,9 234,3 271,6 293,4
Эксперимент
(Au014) 93 130 164 197 200 218 248 269
Отклонение, % 8,3 9,5 8,2 5,6 6,1 7,1 8,7 8,2
Эксперимент
(SV-10) 99 141 175 206 208 229 269 290
Отклонение, % 2,2 1,9 2,1 1,2 2,3 2,3 1,1 1,2
Коэффициент затухания, Гц
Расчет 0,53 0,53 0,43 0,28 0,22 0,30 0,35 0,19
Эксперимент
(Au014) 0,46 0,47 0,37 0,24 0,19 0,26 0,30 0,16
Отклонение, % 13,1 10,5 14,2 14,9 14,1 12,2 13,1 13,2
Эксперимент
(SV-10) 0,51 0,50 0,41 0,26 0,20 0,28 0,33 0,18
Отклонение, % 4,4 4,6 4,2 7,6 7,8 5,3 6,7 7,5
Сравнение теоретических и экспериментальных значений показало, что от-
клонения частот не превышали погрешностей приборов 10% — для анализато-
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ра вибрации Au014 и 3% — для вискозиметра SV-10. Отклонения значений 
коэффициента затухания чуть больше для анализатора вибрации Au014 — не 
более 15% и для вискозиметра SV-10 — не более 8%. Это подтверждает хоро-
шую точность расчетов. 
Таким образом, в настоящей работе впервые были учтены силы сопротив-
ления жидкости, в которых помещаются трубчатые пружины в вибростойких 
манометрах, что позволяет получить уравнения движения затухающих коле-
баний. Разработанный метод расчета и созданный пакет прикладных программ 
дает возможность определения параметров затухающих колебаний и других 
технических характеристик манометрических трубчатых пружин. С их по-
мощью можно подбирать геометрические параметры сечения и демпфирующую 
жидкость под конкретные условия, создавая тем самым более эффективные 
конструкции.
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